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PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA INFORMATICA SINTEL PER
L’ASSEGNAZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI COMPLETI PER
COLORAZIONI DI MICROBIOLOGIA PER IL LABORATORIO HUB DELL'A.O. S. CROCE E CARLE DI
CUNEO (PRESIDIO OSPEDALIERO CARLE), | LABORATORI SPOKE H 24 DELL'ASL CN1 (PRESIDI
OSPEDALIERI DI MONDOVI' E SAVIGLIANO) E DELL'ASL CN2 (PRESIDIO OSPEDALIERO DI
VERDUNO), PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI - GARA N. 9111159 — CIG N. 9850045247 '

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno 2023, nei giorni 24 novembre, 5 dicembre e in data odierna 28 dicembre, nei locali della S.S. Acquisti
dell’ASL CN1, siti in Cuneo, Via Carlo Boggio, 12, in sedute riservate, si e riunita la Commissione Giudicatrice,
nominata con determinazione n. 1572 del 07.08.2023, nella seguente composizione:

v" Dott.ssa Michela Quatela - Responsabile S.S. Laboratorio Analisi — ASL CN1;

v Dott. Gianmatteo Micca — Direttore S.C.I. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia —

A.O. S.Croce e Carle Cuneo;
v" Dott.ssa Alessandra Comessatti — Dirigente Biologo — ASL CN2;

per procedere con le operazioni di valutazione ed attribuzione dei punteggi qualitativi delle offerte presentate
dalle ditte DELCON S.r.l. e VA.NI.CA. S.r.l.. '

La Sig.ra Alessandra Allasia —funzionario della S.S. Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Si prende atto del precedente verbale n. 1 relativo alla seduta del giorno 11.10.2023.

Si da atto che i punteggi qualitativi (70) sono suddivisi in punteggi tabellari (T), e punteggi discrezionali (D)
cosi’ come previsto negli atti di gara e di seguito riportato: '

Criteri di valutazione Punteggio
D T

Rif. 1 - : Punti 6 assegnati al coloratore che
Capacita di supportare un carico minimo di lavoro di 12 supporta un carico minimo di 12
vettini 2 seduta ed una produttivita oraria non inferiore a 6 vetrini a seduta ed assicura una
100 vettini per la colorazione di “Gram”. produttivita oraria non inferiore a

100 vetrini. Punti O in assenza del

requisito.
Rif. 2 : Punti 8 assegnati al coloratore che
Disponibilita di caroselli di colorazione estraibili. _ dispone di caroselli di colorazione

estraibili. Punti 0 in assenza del

requisito.

8
Rif. 3
Minima quantita dei singoli reagenti di colorazione Max
necessaria per singolo vetrino (indicare puntualmente la p
quantita dei singoli reagenti utilizzata per le colorazioni
richieste).
Rif. 4 Punti 6 assegnati al coloratore ched]
Capacita di supportare un carico minimo di lavoro di 12 6 supporta un carico minimo di 12 :
vetrini a seduta ed una produttivita oraria non inferiore a ' vetrini a seduta ed assicura una C N ]
%@“m i aNeblorazione di “Ziehl-Neelsen”, escluso produttivita oratia non inferiore a |.q cuncomo
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il tempo di riscaldamento.

80 vetrini. Punti 0 in assenza del
requisito.

Rif. 5
Disponibilita e tipologie di programmi differenziati pet
variare I'intensita della colorazione/decolorazione.

Verra valutata dalla Commissione
Giudicatrice la disponibilita e la
fruibilitA  nel contesto  delle

Max specifiche necessita dei Laboratori
6 di programmi differenziati per
vatiare I'intensita della
colorazione/decolorazione.
Rif. 6 ‘ Verra valutata dalla Commissione
Numero di vetrini programmabile per ciclo di Giudicatrice la possibiliti e le
colorazione. Max modalita operative per la
8 programmazione dei vetrdni da
avviate al ciclo di colorazione.
Rif. 7 Punti 6 assegnati al coloratore che
Sistema automatico di controllo del livello dei reagentt. dispone di un sistema automatico
' : ' per il controllo del livello dei
reagenti. Punti O in assenza del
requisito.
Rif. 8 : Punti 8 assegnati al coloratore che
Disponibilita di colorazione con auramina/rodamina per dispone di una colorazione con
| micobatteri. d auramina-rodamina per
micobatteri. Punti 0 in assenza del
requisito
‘Rif. 9 ‘ Punti 8 assegnati al coloratore che
Reagenti per micobatteri utilizzabili sia per colorazioni dispone di reagenti per micobatteri
dirette che per colorazioni, da coltura, senza prevedere - utilizzabili indifferentemente per
cambi di reagent. colorazioni dirette e per colorazioni
da coltura senza cambio di
reagenti. Punti 0 in assenza- del
requisito
Rif. 10 Verra valutata dalla Commissione
Manutenzioni preventive programmate con piano di | Max Giudicatrice i piano di
intervento (minimo due interventi programmati anno). 4 manutenziont preventive/proattive
: proposto
Rif. 11 _ Vetranno valutati dalla
Interventi tecnici a seguito di segnalazione di guasti M Commissione  Giudicatrice  le
R L . ax . . -
(modalita e tempi di intervento dalla chiamata). | "4 modalita di chiamata ed i tempi di

intervento a seguito della
segnalazione guasti.

Si prende aliresi atto che il Disciplinare di Gara prevede una so

complessivo di 36 punti;

glia minima di sbarramento pari al punteggio

Preliminarmente all'attribuzione dei punteggi qualitativi, la Commissione giudicatrice in riferimento agli artt. 4
“Caratteristiche tecniche minime di fornitura dei sistemi automatici di colorazione” e 5 “Caratteristiche tecniche
minime di fornitura dei reagenti/colorantiffissativi’ del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ha
verificato la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti a pena di esclusione, esprimendo quindi le
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considerazioni di seguito esposte:

Caratteristiche tecn_iche minime di fornitura dei sistemi automatici di colorazione:

Requisito n. 1:
Sistema _automatico di colorazione per vetrini: a ciclo chiuso, con tecnologia per nebulizzazione di colore e
caratteristiche di sicurezza tali da non richiedere il posizionamento softo cappa.

Ditta Delcon S.r.l.:, verificata la documentazione tecnica e nello specifico i documenti richiamati dalla Ditta
offerente nell’Allegato “A”, la Commissione accerta che il sistema proposto soddisfa il requisito richiesto (ciclo
chiuso, tecnologia per nebulizzazione di colore e caratteristiche di sicurezza tali da non richiedere il
- posizionamento sotto cappa).

Ditta Va.ni.ca S.r.l.:
In merito alla documentazione prodotta dalla Ditta Va.ni.ca, la Commissione giudicatrice premette che il
Disciplinare di Gara, richiede tra la documentazione tecnica da produrre in fase di offerta a pena di esclusione
(art. 15 - punto 9), la presentazione delle certificazioni di conformita UE come di seguito;
- Dichiarazione di conformita UE al Regolamento IVDR 2017/746 concernente | d/sposmw
diagnostici in vitro;
oppure, per i Dispositivi Diagnostici in vitro;
a» dichiarazione di conformita CE alla Direttiva 98/79/CE, concernente i dispositivi diagnostici in
vitro precedente al 26/05/2022 ed in corso di validita (durata massima 5 anni) accompagnata da
dichiarazione sottoscritta dal produttore che dichiara che tali Dispositivi- rispettano il "period of
grace” ovvero gli obblighi derivanti dal Regolamento UE IVDR 2017/746 e nello specifico:
= Sorveglianza post commercializzazione
= Vigilanza
= Registrazione degli Operatorl economici
La ditta Va.ni.ca. S.r.l., ha presentato per il coloratore la Dichiarazione di conformita alla Direttiva 98/79/CE
non accompagnata dalla necessaria dichiarazione del produttore come sopra specificato. La certificazione
presentata non risulta pertanto conforme.

Il coloratore offerto dalla ditta Va.ni.ca. S.r.l. risponde al solo requisito “ciclo chiuso”, e non al requisito
“tecnologia a nebulizzazione di colore”.

In relazione al “ciclo chiuso” la Commissione evidenzia che la ditta Va.ni.ca. S.r.l., nel file denominato
“relazione tecnica Cuneo”, riporta: “si precisa che, grazie alla tecnologia da noi brevettata si effettua la
colorazione senza necessita di creare all'interno della camera di colorazione nessun tipo di aerosol poiché il
reagente viene dispensato sopra ogni preparato senza fare formazione di aerosol “.

Nel documento Allegato “A” — Caratteristiche tecniche minime di fornitura la Ditta riporta quanto di seguito: “in
riferimento alla tecnologia a nebulizzazione di colore, richiamiamo il principio di equivalenza secondo art. 68
D.Lgs. 50/2016 poiché la tecnologia da noi offerta (microdeposito in pozzetti dedicati) garantisce le- stesse
prestazioni con diverse migliorie rispetto a quanto richiesto”.

In relazione alla richiesta di applicazione del principio di equivalenza, ex art.68 D.Lgs 50/2016, la
Commissione evidenzia che la norma prevede, oltre allonere di corredare l'offerta di una dichiarazione di
equivalenza, che vengano altresi puntualmente esplicitate e dimostrate, con qualsiasi mezzo appropriato, le
motivazioni tecniche che rendono la tecnologia proposta “equivalente” alla tecnologia richiesta e ai requisiti .
definiti dalle specifiche tecniche minime richieste. La ditta non ha prodotto, alcuna documentazione a supporto
dell'asserita equivalenza, né documentazione dalla quale I'equivalenza possa essere desunta in forma
implicita, e pertanto in assenza di tale comprova risulta priva di rilievo I'affermazione secondo cui il sistema
garantisce le prestazioni “con diverse migliorie rispetto a quanto richiesto”.

Al riguardo si evidenzia che la tecnologia a nebulizzazione & stata richiesta per I'esigenza di ottenere un
vetrino immediatamente pronto per la lettura. Nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, si riporta
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infatti: Obiettivi “La richiesta mirata alla fornitura di colorazor/ automatici, a ciclo ChILISO con tecnologia a
- nebulizzazione, e strettamente connessa alla necessita di disporre di sistemi che assicurino, contestualmente
ad una elevata produttivita, anche I'utilizzo, in regime di urgenza, su un numero limitato di campioni biologici
per la gestione dei quali la rapidita del processo di colorazione costituisce specifica irrinunciabile”. Tale
esigenza non & soddisfatta dal sistema proposto dalla Diita Va.ni.ca S.r.l. in quanto il vetrino prodotio non &
immediatamente pronto necessitando di una atiivitd aggiuntiva (come dlchlarato su-manuale: Tamponare |l
vetrino finito con carta per assorbire I'acqua residua sul veirino) per la leiiura e non sussisie quindi una
equivalenza funzionale rispetto a quanto richiesto.

Conseguentemente la Commissione Giudicairice non riiene sussistente I'equivalenza invocata dalla Ditia-
Va.ni.ca S.r.l. ai sensi dell'ari. 68 del D.Lgs 50/2016.

Alla luce di quanto sopra il sistema offerto non risulta conforme.

La Commissione Giudicatrice, prosegue quindi nell'esaminare la rispondenza alle caraiieristiche tecniche
minime richieste.

Requisito n. 2:
Dotazione di sisterna di fissaggio, a caldo, per la colorazione di “Ziehl-Neelsen”,
Per entrambe le Ditte offerenti, Delcon S.r.l. e Va.ni.ca S.r.l, il requisito risulta soddisfatto.

Requisito n. 3:

Dotazione di carosello per l'utilizzo come citocentrifuga per il Laboratorio Hub de/ P.O. di Cuneo, il Laboratorio
Spoke h24 del P.O. di Mondovi (ASL CN1) ed il Laboratorio Spoke h24 del P.O. di Verduno (ASL CN2) con
fornitura delle celleite disposable.

Diita Delcon S.r.l.;, La documentazione tecnica fornita conferma la docaznone di carosello per l'utilizzo del
coloratore come cncocentrlfug’l

Ditta Va.ni.ca S.r.l.: La Commissione rileva che la Ditta Va.ni.ca S.r.l., nel file denominato “relazione tecnica
Cuneo” riporta: “/I carosello per l'utilizzo di cytocentrifuga é integrato (e smontabile per trasferimento sotto
eventuale cappa) alla strumentazione offerta”.

La Commissione rileva che la ditta Va.ni.ca S.r.l. offre una citocentrifuga esterna, da banco, “Cy[ocentrlruga
22" — (produtiore Ditta Ortoalresa con sede in Madrid) con carosello rimovibile (manuale d'uso, pag. 9) e
viene specificato che il carosello & integrato nella citocentrifuga e non qumdl nel coloratore come richiesto dal
Capitolato di gara.

Relativamente ai disposable per la citocentrifuga “Scheda tecnica Cytocuvette”, la ditta Diita Va.ni.ca. S.r.l.
offre cytocuvette prodotie dalla Ditta Histo-Line Laboratories e non vi sono evidenze di compatibilita con la
strumentazione offerta. Dalla scheda tecnica relativa alle cytocuvetie Bl CYTO CELL risulia la seguente
dicitura: “Sono destinate esclusivamente con ['uso di citocentrifughe Histo-Line Laboratorie S.r.l,
ThermoShandon, Tharmac e Centurion”. Inolire, in merito alle certificazioni delle cuvette offerte, valgono le
considerazioni gia espresse al Requisito nr. 1 .

Conseguentemente la Commissione Giudicatrice ritiene non soddisfatto il requisito richiesto.

Requisito n. 4:
Assoluta assenza di cross-contaminazione tra reagenti/coloranti/fissativi e tra campioni.

Ditta Delcon S.r.l. - La documentazione tecnica fornita evidenzia I'assenza di cross-contaminazione tra
reagenti/colorantiffissativi e tra campioni.

Ditta Va.ni.ca S.r.l..- La Commissione rileva che in un file prodotto dalla Ditta Va.ni.ca. S.r.l. e denominato
“relazione tecnica Cuneo” viene riportato quanto di seguito: “.....assenza di contaminazione tra campioni e
garantita dall’isolamento dei vetrini in pozzetti dedicati, che non condivide mai nessun reagente con gli altri
vetrini e campioni”, ma tuttavia non si rileva, dalla documentazione tecnica, come tra una colorazione e I'alira
venga evitato il trasferimento di materiale dal pozzetto al vetrino successivo.
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Inolire, nel documento Allegato “A” — Caratteristiche tecniche minime di fornitura — il riferimento riportato dalla
Ditta al “Manuale d'uso coloratore offerto Pag. 2 e 3" non riporta alcun elemento tecnico utile a supporto.
Pertanto la Commissione rileva che il requisito & soddisfatto solo parzialmente.

Requisito n. 5:
. Software per la gestione dei cicli d/ colorazione. :
Per entrambe le Ditte offerenti, Delcon S.r.l. e Va.ni.ca S.r.l, il requisito risulta soddisfatto.

Requisito n. 6:
-Barcode reader per la lettura dei vetrini e dei reagenti.

Ditta Delcon S.r.l.: La documentazione tecnica fornita conferma la disponibilita di Barcode reader per la lettura
dei vetrini e dei reagenti.

Ditta Va.ni.ca S.r.l.. La Commissione Giudicatrice rileva che il Barcode Reader proposto & connettibile al
coloratore tramite ingresso USB. Nel manuale d'uso del coloratore, non vi & riscontro della presenza di
un'uscita USB cui possa essere colleg“ato essendo indicata solo una porta seriale (RS232c). || manuale
fornito per il prodotto € in lingua inglese, senza traduzione in lingua italiana, come espressamente richiesto
dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Requisito n. 7:
Programma automatico di pulizia di fine ciclo.
Per entrambe le Ditte offerenti, Delcon S.r.l. e Va.ni.ca S.r.l, il requisito risulta soddisfatto.

Caratteristiche tecniche minime di fornitura dei reagLenti/colorantilfissativi:

Requisito n. 8:

Tutti i _reagenti/coloranti/fissativi devono essere pronti all’'uso in confezioni direttamente posizionabili sui
coloratori (non sono ammesse operazioni di preparazione e travaso di reagenti/coloranti/fissativi).

Per entrambe le Ditte offerenti, Delcon S.r.l. e Va.ni.ca S.r.l, il requisito risulta soddisfatto.

Requisito n. 9:
Tutti i reagenti devono essere validati CE-IVD e cettificati CE-IVD per l'utilizzo sul coloratore offerto.

Ditta Delcon S.r.l.: il requisito risulta soddisfatto;

Ditta Va.ni.ca S.r.l.. La Commissione rileva che la ditta Va.ni.ca. S.r.l., ha presentato per i reagenti la
Dichiarazione di conformita alla Direttiva 98/79/CE non accompagnata dalla necessaria dichiarazione del
produttore. Si richiama quanto gia indicato al requisito n. 1.

- La certificazione non risulta pertanto conforme.

Requisito n. 10:
Indicazione su ogni singolo flacone di tutte le frasi di rischio/pittogrammi.

Ditta Delcon S.r.l.: Requisito soddisfatto. Quanto richiesto trova conferma sulle etichette allegate alla
documentazione. ‘

Ditta Va.ni.ca S.r.l.: la ditta nel documento "Allegato A) caratteristiche tecniche minime di fornitura indica:
“Tale caratteristica, come da voi richiesto, e riscontrabile sulle schede tecniche ed MSDS dei reagenti offerti e
“sulle etichette allegate”

La Commissione Giudicatrice rileva che le etichette presentate per i prodotti: ACX-A10-autostainer-as-316GT,
TRX_C10-POTASSIO, TRX-A10-AURAMINA, TRX-B10-ACID-ALCHOL-SOLUTION, TRX-TB-
FLUORESCENZA, GMX-140-KIT-GRAM, GMX-A10-CRISTAL-VIOLET, GMX-B10-IODINE, SAFRANINA .
SDS, ACID ALCOHOL TB SDS, BLU DI METILENE (TB STAIN) SDS, FUCSINA TB SDS, sono solo in lingua
inglese e non sono conformi con la normativa vigente e specificatamente:
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o Gli identificatori del prodouo non rlspondono a quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento (CE)
1272/2008;

o | pittogrammi di perlcolo non rispondono a quanto preVISto dall'ariicolo 19 del Regolamento (CE) n.
1272/2008
o Mancano le avverienze in italiano come previsto dall articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1272/2008;

o Mancano le indicazioni di pericolo in italiano come previsto dall'articolo 21 del Regolamenio (CE) n
1272/2008;

- e Mancano i consigli dl prudenza in lcallano come previsto dall'articolo 22 del Regolamenio (CE) n
1272/2008;

La Commissione Giudicatrice non ritiene il requisito soddisfatto.
Requisito n. 11:

Tutti i contenitori caricati, on board, devono rimanere chiusi per evitare confam con I'ambiente esterno.
Per entrambe le Diite offerenti, Delcon S.r.l. € Va.ni.ca S.t.l,, il requisito risulta soddisfatio.

Requisito n. 12:
Colorazione di “Gram” con fucsina o safranina quale mezzo di conirasto. _
Per entrambe le Ditte offerenti, Delcon S.r.l. @ Va.ni.ca S.r.l, il requisito risulta soddisfatto.

Requisito n. 13:
Disponibilita del fissativo “pronto all’'uso”. ,
Per entrambe le Ditte offerenti, Delcon S.r.l. € Va.ni.ca S.r.l, il requisito risulia soddisfatto.

Requisito n. 14:
Tutti i reagenti devono avere, dopo l'apertura, una stabilita di almeno sei mesi per l'utilizzo.
Per entrambe le Diite offerenti, Delcon S.r.l. e Va.ni.ca S.r.l, il requisito risulta soddisfaito.

Requisito n. 15:
Tutii i reagenti devono essere forniti ed acquistabili sia in kit che singolarmente, al fine di ottimizzare I'utilizzo.
Per entrambe le Diite offerenti, Delcon S.r.l. e Va.ni.ca S.r.l,, il requisito risulta soddisfaito.

Requisito n. 16: -

La colorazione di “Ziehl-Neelsen” deve essere a caldo e disporre di una soluz:one ades;va per micobatteri.
Ditta Delcon S.r.l.: il requisito risulta soddisfatto.

Ditta Va.ni.ca S.r.l.: la ditta nel documento "Allegato A) caratteristiche tecniche minime di fornitura indica:
“Grazie all'innovativa tecnologia a Microdeposito in pozzetii dedicati®, si garantisce la colorazione tramite
Ziehl-Neelsen a caldo avendo un sistema Peltier integrato allo strumento (rif. Pag. 1 del manuale d'uso dello
strumento); inolire utilizzando un sistema di fissazione a caldo (piastra riscaldanie) ed avendo la possibilita di
fissare ulteriormente tramite fissazione chimica- automatica non si ha la necessita di ui///zzare un'ulteriore
fissativo come la soluzione adesiva da voi richiesta”.

La Commissione Giudicatrice rileva che come dichiarato -dalI'Offerente la soluzione adesiva per micobatieri
non & stata offerta, pertanto il requisito non risulta soddisfatto.

Requisito n. 17:
Tutti i reagenti forniti devono essere privi di fenolo.
Per entrambe le Ditte offerenti, Delcon S.r.l. e Va.ni.ca S.r.l., il requisito risulta soddisfatio.

In considerazione di quanto sopra riportato, |'offerta della Ditta Va.ni.ca S.r.l. non viene ammessa al prosieguo
della gara in quanto non soddisfa le caratteristiche minime di cui agli artt. 4 e 5 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, mentre I'offerta della Ditta Delcon S.r.l. viene ammessa in quanto conforme ai
requisiti minimi previsti dal suddetto Capitolato.
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I Componenti della Commissione Giudicatrice procedono collegialmente all’attribuzione dei punteggl qualitativi

alla Diita Delcon S.r.l.

La Commissione procede quindi con l'attribuzione dei punteggi Tabellari (T), vale a dire i punteggi fissi e

che per colorazioni, da coltura, senza prevedere cambi di
reagenti.

predefiniti, che' sono attribuiti o non attrlbwtl in ragione deII offerta o mancata offerta di quanto
specificatamente richiesto:
RIF. Punteggio | Punteggio _Commento
tabellare assegnato
Rif. 1 _
Capjac.ité di supportare un ca?:ic.:o\ min:Lmo di. Iavgro di 12 Punti 6 Punti 6 Requisito presente
vetrini a seduta ed una produttivita oraria non inferiore a 100
vetrini per la colorazione di “Gram”.
Rif. 2 ) . Requisito presente
Disponibilita di caroselli di colorazione estraibili. humg. 8 .Putm ¢
Rif. 4
Capacita di supportare un carico minimo di lavoro di 12
vetrini a seduta ed una produttivita oraria non inferiore a 80 Punti 6 Punti 6 Requisito presente
vetrini per la colorazione di “Ziehl-Neelsen”, escluso il
tempo di riscaldamento.
Rif. 7 Punti 6 Punti 6 Requisito presente
Sistema automatico d1 controllo del livello dei reagenti.
Rif. 8
| Disponibilita di colorazione con auramina/rodamina per Punti 8 Punti 8 Requisito presente
| micobatteri.
Rif. 9
Reagenti per micobatteri utilizzabili sia per colorazioni dirette Punti 8 Punti 8 Requisito presente

In merito ai punteggi Discrezionali (D),

discrezionalita spettante alla Commissione Giudicatrice.
Si prende atto delle disposizioni del Disciplinare di Gara secondo cui, a ciascuno degli elementi qualitativi cui
e assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione Giudicatrice attribuisce collegialmente un giudizio
unico sulla base dei seguenti giudizi di merito con relativo coefficiente, variabile tra zero e uno, cosi come

indicato nella tabella sottostante:

il relativo coefficiente e atiribuito in ragione dell’esercizio della

Tipologia Giudizi Coefficienti discrezionali (per il sottocriterio di valutazione
coefficiente tucizio i-esimo del concorrente j-esimo)
Ottimo 1,00
Distinto 0,80
Buono 0,60
CD Discreto 0,40
‘ Sufficiente 0,20
Insufficiente 0,00

I coefficienti attribuiti per ciascun criterio (e di seguito riportati) vengono quindi moItipIiCati per i relativi
punteggi determinando i seguenti punteggi discrezionali:

RIF. “Coefficiente g Commento
. Punteggio
discr. ,
attribuito
Rif. 3
Mmma_qnantita dei singoli reagenti di colorazione Distinto (0,80) 48 Non ottimale l'utilizzo det

g lper singolo vetrino (indicare puntualmente la

1 singoli reagenti utilizzata per le colorazioni

C ti in presenza di un
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Ehieste) - Punti 6 colorazione.

Rif. 5

Disponibilita e tipologie di programmi differenziati per | Ottimo (1) 6 Piena  rispondenza  alle

variare Pintensiti della colorazione/decolorazione — Punti 6 esigenze dei laboratori.

Rif: 6 _ ' '

Numero di vetrini programmabile per ciclo di colorazione — |  Ottimo (1) 8 Piena = rispondenza  alle

Punti 8 esigenze dei laboratori.

Rif. 10 ‘

Manutenzioni preventive programmate con piano di Visionata ~ la  relazione

intervento (minimo due interventi programmati anno) — Ottimo (1) 4 | prodotta dalla ditta la stessa

Punti 4 risulta pienamente

soddisfacente.

Rif. 11 : Visionata la. relazione

Interventi tecnici a seguito di segnalazione di guasti Otti 1 ' 4 prodotta dalla ditta la stessa

(modalita e tempi di intervento dalla chiamata) — Punti 4 wEa il | risulta pienamente
' soddisfacente

Si procede quindi alla somma dei
complessivo:

punteggi Tabellari e Discrezion

ali determinando il seguente punteggio

IR

Criteri di valutazione Punteggio Discrezionale Punteggio
Tabellare
Rif. 1 _ .
Capacita di supportare un carico minimo di lavoro di 12 vetrini 6
a seduta ed una produttivita oraria non inferiore a 100 vetrinj '
| per la colorazione di “Gram”.
Rif. 2 : '
Disponibilita di caroselli di colorazione estraibili 8
Rif. 3 ‘ »
Minima quantitd dei singoli reagenti di colorazione necessaria 48
per singolo vettino (indicare puntualmente la quantita dei ’
singoli reagenti utilizzata per le colorazioni richieste).
Rif. 4
Capacita di Supportare un carico minimo di lavoro di 12 vetrini
a seduta ed una produttivita oraria non inferiore 2 80 vetrini 6
per la. colorazione di “Ziehl-Neelsen”, escluso il tempo di
riscaldamento.
Rif. 5
Disponibilita e tipologie di programmi differenziati per variare 6
Pintensita della colorazione/decolorazione. :
Rif. 6 8
Numero di vetrini programmabile per ciclo di colorazione.
Rif. 7 6
Sistema automatico di controllo del livello dej reagenti.
Rif. 8 : :
Disponibilita di colorazione con auramina/rodamina per 8
micobatteri.
Rif. 9
Reagenti per micobatteri utilizzabili sia per colorazioni dirette 3
che per colorazioni, da coltura, senza prevedere cambi di
reagenti.
Rif. 10
Manutenzioni preventive programmate con piano di 4
intervents (minimo due interventi programmati anno). i; i
CL\le A ) /4 # . www.asleni.it —
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Rif. 11 :
Interventi tecnici a seguito di segnalazione di guasti (modalita e 4
tempi di intervento dalla chiamata).

PUNTEGGIO TOTALE: 68,80

Il presente verbale viene affndato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti della S.S.
Acquisti. '

Alla Ditta Vanica S.r.l. verra trasmessa la comunicazione di esclusione ai sensi del’art. 76 comma 5 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. -

Alle ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2023 si conclude Ia seduta della Commissione Giudicatrice.

Delle operazioni svolte si da atto nel presente verbale che viene sottoscritto dai componenti della
Commissione Giudicatrice.

Dott. Glanma;t:en_ ieca
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& l/se/gretario verbalizzante
" (Sig.ra Alessandra Allasia)

(Mol Qi

Dott.ssa Mlchela Quatelg Dott.ssa Alessandra Comessatti
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