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Oggetto: RISPOSTA A CHIARIMENTI

CHIARIMENTO

Dopo un’attenta analisi della documentazione tecnica ricevuta, la scrivente ha riscontrato delle oggettive
difficolta tecnico/produttive nel poter fornire il Sistema richiesto nei tempi indicati e, sulla base della propria
esperienza ventennale nel settore, ritiene di dover necessariamente chiedere che i tempi per la fornitura non
possano essere assolutamente inferiori a 180 giorni.

RISPOSTA

Le tempistiche richieste da questo ente per la redazione del documento di offerta sono stabilite in relazione
alla nota del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile prot. 0036293 del 17.07.2023 secondo cui
l'operativita del’lEMT2 ITA Regione Piemonte & subordinata al ripristino dei beni e attrezzature costituenti
'ospedale da campo.

Pertanto, in considerazione della richiesta pervenuta, si conferma che la consegna dovra essere effettuata
entro e non oltre 75 giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
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